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Nr. 17125/21.08.2019

Citre

Va rugdm sa ne transmitefi pdnd in data de 05.09.2019, oferta dvs. de pref pentru achizitia de
servicii de service in vederea efectuarii unei revizii si repararea aparaturii medicale si de laborator,
conform anexel.

Revizia aparaturii din dotare sa fie efectuatd in termen de 30 de zile de la lansarea comenzii sau
incheierea contractului si va consta in:

curatarea si verificarea functionala,

verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii;

activitati de intretinere a aparaturii conform starii tehnice a acestora,

calibrarea si verificarea parametrilor de functionare conform specificatiilor tehnice ale
aparatului;

la incheierea reviziei se vor intocmi rapoarte de revizie in care se vor consemna toate
operatiunile efectuate si starea curenta a aparatelor,

acordarea unei garantii pentru serviciile efectuate.

Men(ionam ca oferta dvs. dorim s confind: datele de identificare ale firmei, prefurile in lei

cu/fard TVA, sd aibd valabilitate pdand la 31.12.2019, cu caracter ferm pe loald perioada de
valabilitate si trebuie semnatd pe proprie rdspundere de cdtre ofertant.

Modalitatea de plata: ordin de platd prin Trezorerie (cod IBAN), pe baza facturii emisd de

furnizor,

Intocmit,

Termenul de plata: 30 de zile de la emiterea facturii.
Ofertele vor fi transmise prin e-mail la adresa achizitii@dsptimis.ro
Va mulfumim,

Coordonator Compartiment
Achizitii Publice
Ing. Corina gyi

Pop Elena

\ A




Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis

Nr. /
Anexa service aparatura
) ) Serie aparat / Clasa de precizie / domeniu de |planificare Coéturl Eetimare
Nr. crt. [Denumire Firma producatoare ) ) sustinute
nr de inventar masure intretinere oM pret
1 |Autoclav vertical SANYO SANYO JAPONIA Serie: PE 270004  [t2amb+0,12...402C 08.2019 P.N.1.2.
TUTTNAUER 5075 EL- ie:
2 |Autoclav orizontal H Seile 231096 |y e an 08.2019 VP
ISRAEL Nr. Inv21251268
AWARENESS je:
3 |incubator ELISA Serie: 2200/1873 1, 1 1.40,19..400C 08.2019 VP
TECHNOLOGY INC Nr.Inv:21251229
A NE ie: 2200-
4 Incubator ELISA WARENESS Serie: 2200-7661 t2amb+0,12...40°C 08.2019 VP
TECHNOLOGY INC Nr.Inv:21251344
ARENESS ie: 2100-
5 |cititor STAT FAX- 2100 P Serie: 2W00-235% |y nmim 630010 08.2019 VP
TECHNOLOGY INC Nr.Inv:22112229
6 |Centrifuga de masa CN8 HSIANGTAI S8 850763 1o an0nrpim 08.2019 VP
Nr.Inv:21251198
7 Centrifuga de masa GEMMY PLC 05 il 1?04696 Max. 4500 rpm 08.2019. VP
nr. inv.
BIOCHROM ie: 0 i-100°
8 |incubator cu agitator ASYS THERMOSTAR o Seriesdl 85820081 [ theamerBi100C 08.2019 VP
-CAMBRIDGE UK Nr.Inv:21251283  |500-1300rpm
BIOCHROM Serie:500016 Opl..2000ul |
9 |Spalator ASYS ATLANTIS HRC 0 = Vol 08.2019 VP
LTD.CAMBRIDGE UK Nr.lnv: 21251283 |total/godeu/ciclu;
BIOCHROM ie:
10 |Cititor automat ASYS EXPERT PLUS SeMteS0093% [ .408nm-6200m 08.2019 VP
LTD.CAMBRIDGE UK Nr.Inv:21251283
11 |Baie apa JULABO, 20 Litri aloalie] Serie:10137301 L, h+se...1000C 08.2019 PN II
ITALIA Nr. inv21251315
12 [Statie filtrare prin membrana MILIPORE, FRANTA 5erie: 206009075 1 octyri 08.2019 VP
Nr. inv21251154
inoLab 720-WTW- ie:
13 |Ph-metru INO LAB inoLab Serie:0646048/3 |, 11 \ it pH 08.2019 VP
GERMANIA Nr. Inv21251280
- 0,5-810
14 |Balanta tehnica alimente MIETTLER TOLEDD Sefle:298/95 € 08.2019 PN II
ELVETIA Nr. Inv22112020
15 |Balanta tehnica turnare medii KERNSSOHN Sl P N 08.2019 | PN1.2

GERMANIA

Nr.Inv22112027




Nr. crt. |Denumire Firma producatoare il Clasajde jprecizie/domeniude Phnificare si?tsi:\irtle Sl
B 8 i I . E
P nr de inventar masure intretinere i pret
16 Termostat _60 S cu termometru adaptat-|GENLAB- Serie:97A002 t0amb+52.._602C 08.2019 PN 1.2
coproculturi G.BRITAIN Nr. Inv21251206
17 Termo_sta’.( 60 S cu termometru adaptat-|GENLAB- Serie:97A003 t2amb+52...60°C 08.2019 VP
salubritati G.BRITAIN Nr. Inv21251205
18 Termo_sta'_( TC 200 cu afisaj electronic —|CALORIS- Serie:M-01 t2amb+52...708C 08.2019 VP
salubritati, M-01 ROMANIA Nr. Inv21251246
. - - _ 9 - 1 .
16 Termostat TC 200 cu afisaj electronic — , 30°C,|CALORIS Serie:7681/ 2004 t0amb+52...70°C 08.2019 PN Il
M-02 ROMANIA Nr. Inv21251246
20 |Termostat TC 200 CALORIS 372, M-03 Egﬁ:&\ ;e”legzﬁf;igzﬁi teamb+52...702C 08.2019 | PN
r. Inv
21 |Termostat TC 200 CALORIS 44,52, M-04 LA OREy SerieM04 |0 mb+se...700C 08.2019 VP
ROMANIA Nr. Inv21251075
22 |Termostat cu racire FRIOCELL 111 BMT CEHIA SEHEiBOsIINE __ oo shac 08.2019 VP
Nr. Inv21251275
23 Etuva ECOCELL C.E. Serie:090063 ambient-180° 08.2019 PN I
(PUPINEL) CEHIA Nr.Inv21251285
24 |Microscop zeiss axiolab- exsudate GERMANIA __SEHE ¢ ; 08.2019 VP
Nr.inv.21251199
25 |Microscop Hund Wetzlar-alimente GERMANIA Nr.inv.21251231 |- 08.2019 VP
26 |Distilator GFL 2012-GERMANIA sefER e 08.2019. | VP
Nr.inv. 21251231
Serie: 01 102 23351
i i i .2019.
27 |Masina de spalat sticlarie SMEG, ITALIA Nrinv-21251314 08.20 VP
28 |Bec bunsen- masa alimente ERDGAS Ser:er: 2|5710 8 08.2019. VP
L Inv.:
29 |M Air T- echipament pentru aeromicroflora CantiumScientific oerle OOOT1YIBA ], 08.2019. VP

Angla

Nr. Inv.:21251349




Laborator chimie:

Costuri
: i y . . Clasa de precizie/domeniu de |Planificare . ‘url .
Nr crt Denumire echipament Firma producatoare Serie, nrinv . i sustinute |Estimare cost
masurare intretinere <
prin
& : seria 05430119 dom. De masurare pH=0-
rmani
We'ssea cal';aftl'ch 21251266 14/interval de 2unitati Ph pe
1 pH- metru de laborator Inolab 720WTW I hs \ langa punctul de calibrare la 02.2019. VP
Technische Werkstatten n
—_— temp de lucru 15...35°C
+0,005; +0,01
Germania, seria 05431465
2 |Conductometru de laborator Inolab 720 WTW |Wissenschaftlich- 21251271 dom. De masurare 02.2019 VP
Technische Werkstatten 0...1999uS/cm/+0.05% 0..35°C
seria 1118400577 Precizie 0,1 mg, domeniul de
" e Mettler- Toledo GmbH, ]
3 Balanta analitica tip AG 204 ) masurare min 10 mg...max 210| 02.2019 VP
Elvetia 22112023 g
4 seria:1117301240
. Mettler- Toledo GmbH, Rezolutie 1 mg dom de temp
T balantd Mettler Toledo U 16 de 310 02.2019 VP
REpGRRET NSIEr gl eee Sk Elvetia 22112021 50... 160°C domeniul de
masurare 0,1 g...300g
u o i T seria 017620057 . .
5 Balanta tehnica de precizie superioara KERN Mettler- Toledo GmbH, Precizie 00,1 g, domeniul de 02.2019 VP
EN 1500 2M, 1500 g Elvetia 22112026 masurare 0,1 g...1500 g '
Balanta tehnica Mettler-Toledo PG 802 - S, Mettler- Toledo GmbH, Domeniul de masurare 0,5 g -
6 [ oonatenn ettier- oledo serie: 118400517 niu . &1 022019 VP
max 810 g Elvetia 810¢g
seria:1117391544
Mettler- Toledo GmbH Rezolutie 1 mg dom de temp
o ’ . V
7 Termobalanta Mettler Toledo LJ 16 de 310g Elvetia 50... 160°C domeniul de 02.2019 P
masurare 0,5g..310 g
Serie 150909
Nabertherm- Breme Temperaturi nominale: 1100°
6 Cuptor de calcinare Nabertherm L5 i _r : 2 " e - 02.2019 VP
Germania 21251219 C, acuratete: mai micade 3°C
8  |Etuva 50 dm? nri Romania Serie 12-16509 BamncRIn oS 022019 VP
tuva 50 dm™ nrinv 21251070 ! e 0...240°C, div 2°C :
Apa distilata 8 |/ora, bidistilat
9 Aparat pt apa bidistilata tip Cyclon Sanyo- Anglia 21251251 : " L/{ara @ 02.2019 VP
Min 13° si 20% umiditate Ma
10 |Termohigrometre Sper Scientific 800016 il ey “| 02.2019 VP

36,3° si 79% umiditate




Costuri

) : ) . i Clasa de precizie/domeniu de |Planificare ) )
Nr crt Denumire echipament Firma producatoare Serie, nrinv . ) sustinute [Estimare cost
masurare intretinere .
prin
Mettler- Tol
12 |Densimetru electronic Mettler Toledo % = t,er HEREImal, serie:MPC 39834 08.2019 VP
vetia
Spectrofot t t. Vizibilitate tip DR 2000-
13 HF;CH PRGN B MIORINas Y Hach Lange Germania serie:951000036877 08.2019 VP
domeniul de mas :0,02-
14 [Turbidimetru WTW Turb 550, 2005 WTW SERIA:509345 SRS S 08.2019 VP
1000 NTU
dom. De masurare pH=0-
14/interval de 2unitati Ph pe
15 |pH-metru laborator WTW Inolab 7110, an 2012|WTW seria:12430344 langa punctul de calibrare la 08.2019 VP
temp de lucru 15...35°C
+0,005; 0,01
Laboratorul Toxicologie
.. . . Costuri
. i g . ; Clasa de precizie/domeniu de |Planificare i .
Nrcrt Denumire echipament Firma producatoare Serie, nrinv . ; sustinute |Estimare cost
masurare intretinere )
prin
| Balénta tehnica PG 802 -S Mettler Toledo Met‘tlfar— Toledo GmbH, 22112019 Domeniul de masurare min. 0,3 g - 102019
Serie 1116502804 Elvetia max. 810 g VP
Balanta analitica Mettler Toledo AG 204, max 210g |Mettler- Toledo GmbH, domeniul de masurare min. 10
. 22112018 ;
2 |serie 1116462153 Elvetia _— 10.2019 g
4 STt Keit nadel ABT & sacinsle Metﬂ_er— Toledo GmbH, 21251279 domeniul de masurare min. 1 102019
Elvetia mg - max. 101 g VP
. . WB 16G0059
5 Etuva Binder ED 53 Romania 22112028 10.2019 VP
6 Pipet4u 0,5-5 ml Sc Tech Sys Srl GF834352 VP
7 Pipetd4u 0,5-5 ml Sc Tech Sys Srl GF834359 VP
8 Pipet4u 2-10 ml Sc Tech Sys Srl GF834074 VP
9 Pipet4u 2-10 ml Sc Tech Sys Srl FH826884 VP
10 |Pipetdu 0.1-1 ml Sc Tech Sys Srl GF834134 VP
11 |Pipetd4u 0,1-1 ml Sc Tech Sys Srl GF834200 VP
12 |Baie termostatare Raypa BAD-4 Sc Nitech srl SERIE: 68670 Maxim 100°C 10.2019 VP




