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DI

CAIET DE SARCINI - e

Instalatie de gaze speciale - Servicii de proiectare ( proiect tehnic, detalii de
executie) si executie lucriiri pentru realizarea unui traseu de gaze (argon,
acetilend, protoxid de azot) care asigurd functionarea unui spectrometru AAS de
inalti rezolutie cu sursa continui cu flacari, cuptor de grafit, generator de
hidruri, in Timisoara, str. V.Babes nr. 18.

CAPITOLUL L. — AUTORITATEA CONTRACTANTA

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS , TIMISOARA STR. N. LENAU

NR. 10.

CAPITOLUL II. — OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

A. DATE GENERALE :

Denumirea lucrarii:

Beneficiar:

Amplasament:

INSTALATIE DE GAZE SPECIALE - SERVICII DE PROIECTARE
(PROIECT TEHNIC , DETALIl DE EXECUTIE) $I EXECUTIE
LUCRARI PENTRU “ REALIZARE TRASEU DE GAZE ( ARGON,
ACETILENA, PROTOXID DE AZOT) ” CARE ASIGURA
FUNCTIONAREA UNUI SPECTROMETRU AAS DE INALTA
REZOLUTIE, CU SURSA CONTINUA CU FLACARA, CUPTOR DE
GRAFIT ., GENERATOR DE HIDRURI, IN TIMISOARA, STR.
V.BABES NR. 18.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

TIMISOARA STR. V.BABES NR.18.- LABORATOR DE DIAGNOSTIC
SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA — CHIMIE SANITARA



B. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sindtate Publica — Chimie Sanitard isi
desfasoara activitatea specifica la etajul I al unui imobil construit in anul 1935, avand regimul
de inaltime S+P+1E , situat in Timisoara str. Victor Babes nr. 18 .

Avand in vedere activitatile si responsabilitatile specifice acestui laborator , In anul 2020 au
fost solicitate si aprobate fonduri pentru achizitionarea unui spectrometru AAS de inalta rezolutie
cu sursa continua cu flacari, cuptor de grafit, generator de hidruri .

in prezent, in cadrul Laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica —
Chimie Sanitara , existd un spatiu in suprafatd de 24,90 mp , spatiu destinat instaldrii si functionarii
aparatului si a echipamentele conexe.

C. DESCRIEREA SITUATIE PROPUSE

Conform conditiilor impuse de furnizor, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a
spectrometrului AAS de inalta rezolutie cu sursa continud cu flacard, cuptor de grafit, generator de
hidruri , in Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publici — Chimie Sanitard al
Directiei de Sanitate Publica Judeteana Timis din Timisoara str. V.Babes nr. 18, se impune
realizarea unor lucrédri dupa cum urmeaza:

- pe exteriorul cladirii se va realiza un farc pentru amplasarea buteliilor de gaze care va
asigura alimentarea aparaturii instalate cu acetilend, argon si protoxid de azot

- se va realiza un traseu de gaze cu tubulatura de inox , conform cerintelor furnizorului
de echipament.

in acest sens, se solicita realizarea documentatiei tehnice ( Proiectului Tehnic,) , inclusiv
caietele de sarcini , detaliile de executie , verificare proiect de catre verificator atestat, pentru
asigurarea conditiilor optime de functinare a spetrometrului AAS de inalta rezolutie cu sursd
continui cu flacard, cuptor de grafit, generator de hidruri , in locatia Directiei de Sanatate Publicd
Judeteand Timis din Timisoara str. V.Babes nr. 18.

Continutul Proiectului Tehnic va fi in concordanta cu prevederile furnizorului de aparatura,
a Hotararii nr. 907/29.11.2016, Ord. M.S. 914/2006 si a elementelor specifice lucrarilor ce sunt
necesare a fi executate.

Proiectul Tehnic trebuie si fie astfel elaborat incit , si asigure informatii tehnice
clare si complete privind viitoarea lucrare si si rispunda cerintelor tehnice, economice si

tehnologice ale beneficiarului.

Proiectarea si executarea traseului de gaze ( argon, acetilend, protoxid de azot) din
Timisoara, str. V.Babes nr. 18, se va realiza numai de catre agenti economici autorizafi conform
prevederilor legislatiei in vigoare.

Documentatia va trata toate lucririle de executie, amenajare dupd caz, desfacere a unor
elemente existente, reparatii rezultate in urma realizarii instalatiilor etc.



Tehnologia de executie va fi explicitata in: proiectul tehnic, detaliile de executie si in

caietele de sarcini intocmite de proiectanti pentru execufia lucrarilor.

Documentatia va fi vizati ( partea desenatd si partea scrisd ) de citre verificatorii
tehnici atestati (MLPTL) conform prevederilor legale in vigoare (cap. I, art. 13 din Legea
nr.10/1995, HG 925/1995).

CAPITOLUL I11.-MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

Elaborarea proiectului tehnic si a executiei lucrarilor necesare pentru realizarea traseului de
gaze (argon, acetilena, protoxid de azot)” se va face in conceptul impus de legislatia in vigoare (
Legea 10/1995 actualizata , HG 907/2016 , Ord.M.S. 914/2006) a normelor, normativelor si

standardelor aferente.

Proiectul tehnic , detaliile de executie si executia lucrarilor se vor face pentru a asigura
functionarea corespunzitoare a spetrometrului AAS de inaltd rezolutie cu sursa continud cu
flacara, cuptor de grafit, generator de hidruri aferent Laboratorului de Diagnostic si Investigare in
Sanitate Publici — Chimie Sanitard, din Timisoara, str. V.Babes nr. 18, conform cerintelor

furnizorului.

Se vor respecta toate prevederile legale care sunt in vigoare la data respectiva, referitoare
la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice 1n vigoare .
CAPITOLUL IV.-TERMEN DE EXECUTIE

Documentatia de proiectare se va elabora in termen de max. 15 zile de la data emiterii ordinului
de incepere al serviciilor de cétre beneficiar.

Durata de executie a lucrarilor este de 30 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a
lucrdrilor de catre beneficiar.

CAPITOLUL V.- EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarilor se va face in conformitate cu documentatia tehnica ( Proiectul Tehnic,) ,
inclusiv caietele de sarcini , detaliile de executie, elaboratd de proiectant si verificata de un
verificator atestat .

Executantul va respecta normele republicane de protecfie a muncii §i toate celelalte
prevederi specifice cuprinse in normele departamentale.

Executantul va efectua probele de presiune si va incheia procesele — verbale aferente.



CAPITOLUL VI. - GARANTII

Garantia lucrarilor executate va fi de min 3 ani de la data incheieri procesului — verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor.

Deficientele aparute in perioada de garanie, imputabile executantului, vor fi remediate de
acesta pe cheltuiala sa.

CAPITOLUL VIL.- CONDITII DE PREDARE SI RECEPTIE A PROIECTULUI

Activitatea de elaborare a proiectului se va realiza cu respectarea cel putin a cerinfelor

minimale stabilite prin prezentul caiet de sarcini, dar aceste cerinte nu sunt limitative.

Beneficiarul va receptiona documentatia in urma verificarii acesteia, prin incheierea unui

proces - verbal de receptie.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare se transferd

integral beneficiarului odata cu receptia documentatiei.

Numar de exemplare si modalitatea de predare:
Documentatia tehnica va fi predata achizitorului in 3 exemplare tiparite in format original.

- 1 exemplar pe suport electronic — CD in format PDF.
CAPITOLUL VIIL - RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucririlor se va face in conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatiilor aferente acestora - modificat si
completat prin HG 343/2017.
CAPITOLUL IX. - VALOARE ESTIMATIVA

Bugetul estimat pentru - Instalatie de gaze speciale - Servicii de proiectare ( proiect tehnic,
detalii de executie) si executie lucrdri pentru realizarea unui traseu de gaze (argon, acetilena,
protoxid de azot) in Timisoara str. V.Babeg nr. 18 este de 45 mii lei cu TVA inclus.

CAPITOLUL X . - ALTE PRECIZARI:

Prestatorul este raspunzitor fatd de autoritatea contractantd pentru indeplinirea obligatiilor
contractuale.

Este interzisd impunerea de citre prestator a unor taxe de reziliere sau penalitati pentru
rezilierea inainte de termen a contractului de achizitie solicitatd de cdtre autoritatea achizitoare,
pentru motive justificate de considerente de ordin legal si financiar.



Personalul prestatorului se obligi si respecte reglementdrile i regulamentele interioare ale
autoritdtii contractante, pe toata durata realizarii lucrarilor in Timisoara str. V Babes nr. 18 -
Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publicd — Chimie Sanitara.

Contravaloarea serviciilor de proiectare ( proiect tehnic, detalii de executie) si a lucrarilor
executate pentru ” realizare traseu de gaze ( argon, acetilend, protoxid de azot)” in Timisoara str.
V. Babes nr. 18, se face prin O.P. in lei, in termen de 60 zile de la semnarea procesului-verbal de
receptie si emiterea facturii, intr-un cont de trezorerie, indicat de prestator.

Prezentul caiet de sarcini se constituie anexi a contractului incheiat.

Toate cerintele privind caietul de sarcini §i specificatiile tehnice sunt considerate minimale

si obligatorii.



